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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL GENERAL - PORTOVIEJO

El Hospital General Portoviejo, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el
“ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS
MIEMBROS POR UNA PARTE Y COLOMBIA, EL PERU Y ECUADOR POR
OTRA?”, asf como la guia préctica para la aplicacion del mismo, solicita al Servicio
Nacional de Contratacién Publica la publicacion en el portal institucional del SERCOP,
del “Aviso de Contratacion Piblica Prevista” para la siguiente contratacion:

Objeto de contratacion ADQUISICION DE PROTESIS DE
RODILLA PARA EL AREA DE
TRAUMATOLOGIA PARA EL
HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO
CORRESPONDIENTE A LA
REPROGRAMACION 2019 - 2020

Codigo de proceso en SERCOP SIE-IESSHGP-104-2019
Codigo CPC (nivel ) 481700962
Monto sin IVA Al tratarse de una contratacién por

Subasta Inversa Electronica, el
presupuesto referencial no serd visible
hasta la adjudicacion del procedimiento,
por lo tanto el proveedor deberd calcular
su oferta econdmica de acuerdo a los
componentes que se sefialen en los
términos de referencia del pliego
respectivamente publicado

Plazo 75 dias contados a partir de la suscripcion
del contrato

Tipo de procedimiento de contratacién | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Adjunto al presente remito para la publicacion, el “Aviso de Contratacién Publica
Prevista” de acuerdo al modelo establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del Acuerdo
Comercial.

Teope '
222 BeeEMREPAY Narciso Rodriguez Parraga
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL GENERAL - PORTOVIEJO

AVISO DE CONTRATACION PUBLICA PREVISTA

El Hospital General Portoviejo, en cumplimiento a lo dispuesto en el apéndice 4 del
“ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS
MIEMBROS POR UNA PARTE Y COLOMBIA, EL. PERU Y ECUADOR POR
OTRA” expide el siguiente aviso de contratacién publica prevista:

Entidad Contratante:

| Nombre de Entidad Contratante HOSPITAL GENERAL - PORTOVIEJO
Ruc 1360052190001
Direccion Prolongacién de la Av. Manabi y Manuel
Palomeque
Contacto Econ.  Gina  Zambrano Intriago
(funcionaria encargada del proceso)
Costo por edicion de documentaciéon del USD 0,00
proceso

Descripeion de la Contratacion:

Objeto ADQUISICION DE PROTESIS DE RODILLA PARA EL AREA DE
TRAUMATOLOGIA PARA EL HOSPITAL GENERAL
PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A LA REPROGRAMACION
2019 -2020
Presupuesto USD 470,082.48
referencial
Cantidad de Ia
mercancia 0
servicio obj.e’to de o i Pres.e Caritidad
la contratacion Nro. | Descripcion Caracteristica ntacié :
. solicitada
Contiene: Un (1) Componente
femoral no cementado de crco
varios tamafios con tetones
con recubrimiento de
hidroxiapatita o titanio, Un (1)
L Componente meniscal
Prétesis total i ..
) rotacional real con rotacidn
de rodilla no hacia la izquierda v Ia d ha
1 N — acna'alzq.me ayladerec Kit 5
L y deslizamiento antero
con polietileno .
) posterior, Un (1) Componente
movil real e
tibial no cementado con
vastago y dos tetones con
capacidad de colocar vastago
largo de extensién con
recubrimiento de
hidroxiapatita o titanio.
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Un véstago de alargamiento de
fémur cementado, fabricada
en aleacién de cromo, cobalto y
molibdeno (cr, co, mo) en
angulo de 6°

medidas (longitud 77 y 157
mm y didmetros de 12mm,
15mmy 18mm).

- una tuerca del vastago de
extension para el femur.

- una superficie de
deslizamiento de polietileno
(pe) con casquillo de cojinete,
eje de rotacion y anillo de
bloqueo en medidas de (10mm
hasta 24mm).

- un componente tibial con
angulo de rotacién +/- 12°

Sistema de cementado en tres tamafios (t1;
prétesis de t2; 13).
rodilla de - una cufia tibial cementadas en

2 revision tamafios de (4, 8, 12 y 16 mm), | Kit
bisagrada .
rotacional - un vastago de alargamiento

tibial cementado medidas de:
(longitud 52mm y 92mm y
didmetros de 12, 15 y 18mm).

cementada

- un componente patelar
cementado con 3 tetones de
anclaje en polietileno de baja
presién de ultra alto peso
molecular, tamafios (27x7 mm
—30x8mm — 33x9mm).

- dos dosis de cemento con
doble antibidtico alta
viscosidad.

- un sistema de acople para la
unién fémur tibia (acople para
bisagra).

- hoja de
sierra

- Esparciadores con
vancomicina y gentamicina
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Sistema, fabricada en aleacion,
(ZRN), (CR), que consta de:

- Un componente

femoral antialergica,
cementado con y sin sacrificio
de ligamento cruzado posterior
con troclea retro posicionada a
7 grados, fabricada en
aleacion, (ZRN), (CR).

- Platillo tibial antialérgica
cementado, fabricado

en nitruro de

circonio, con quillay orificio
inferior para colocar véstagos
de alargamiento en caso de
necesitario, diferentes tamafios

S-M-L .
Slste’m.a e - Una superficie de
protesis de deslizamiento con y sin
3 r ofj"'a . sacrificio de ligamento cruzado | gjt 5
primaria posterior con un 4ngulo de
cementada inclinacién posterior de 3 ©
antialergica | fabricado ( Polietileno de baja

presion ultra alta peso
molecular, S-M-L ;

- Una patela de 3 espigas con
anillo radiopaco 3 tamafios .

- Tornillo cualquier sistema de
cierre de tibia de 12 mmy 14
mm .

- Dos cementos quirtrgicos de
alta viscosidad con
gentamicina,

- Una hoja de

sierra -
Esparciadores con vancomicina
y gentamicina

Sistema de Compuesto de: Un (1)

prétesis de Componente Femoral: Disefio
rodilla anatémico para derecha o :

4 primaria izquierda, con superficie lisa Kit 106
cementada interna para cementar, con

surco patelo femoral profundo.

plato fijo 3 .
Posterior estabilizado, con
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sacrificio de ligamento cruzado
anterior. Material: Cromo
Cobalto. Tallas: 2,2.5, 3,4, 5
[zquierdo/Derecho. Un (1)
Inserto: de polietileno
refundido moderadamente
crosslink (SMRads), disponible
en 5 alturas (8, 10, 12.5, 15,
17.5) Un (1) Platillo tibial:
fabricado en Cromo Cobalto
altamente pulido, con quilla
para uso con cemento.
Disponible en 6 medidas (2,
25,3,4,5,6) Compatible con
1 talla hacia arriba, misma talla
0 una talla hacia abajo en
relacién con el componente
femoral. Una (1) Patella: de
polietileno con 3 espigas e
indicador radiopaco, disponible
en 4 tallas, 32, 35, 38, 41.- dos
dosis de cemento con doble
antibiético alta viscosidad.

- hoja de sietra

Sistema de
protésis total
de rodilla
cementada

Sistema fabricada en aleacién
de cobalto,cromo y

molibdeno (CrCoMo), tamaifio
§ pequefio, mediano, grande y
extra grande, que consta de:

- un componente femoral
cementado con y sin sacrificio
de ligamento cruzado anterior.

- un platillo tibial cementado
con quilla y orificio inferior
para colocar vastagos de
alargamiento . - Una dosis de
cemento con doble antibiético
alta viscosidad.

- un sistema de acople para la
unién fémur tibia (acople para
bisagra).

- hoja de sierra

- una superficie de
deslizamiento de polietileno
(pe) con y sin sacrificio de
ligamento cruzado posterior
con un angulo de inclinacién

Kit

36
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posterior de 3°y elevacion
frontal de 5, diferentes
tamafios.

- una patela de 3 espigas con
anillo radiopaco . en tamafios
pequefio, mediano y grande.

- unadosis cementos
quirtrgicos de alta viscosidad
con gentamicina.

- una hoja de sierra

Plazo de la

ejecucion

El plazo estimado de duracién del contrato es de (75) dias, desde la
firma del contrato de manera total.

La primera entrega correspondiente al 40% del valor contractual de los
bienes se realizara dentro de los primeros 15 dias a partir de la
suscripcién del contrato.

La segunda entrega correspondiente al 60% del valor contractual
deberd ser entregado luego de 60 dias a partir de la primera entrega

Procedimiento de
contratacion

Subasta Inversa Electronica

Comprenderd
negociacion

De ser el caso

Comprenderd
subasta
electronica

SI

Fecha limite para
la presentacion de

No aplica

solicitudes

Direccion de | En las oficinas de Compras Publicas del Hospital General Portoviejo
presentacion  de ubicado en Prolongacién de la Av. Manabi ¥y Manuel Palomeque
ofertas

Fecha limite para De acuerdo con lo establecido en los pliegos del procedimiento de
presentacion  de contratacion

ofertas

Idioma para Espafiol

presentacion  de

ofertas

Condiciones para | De acuerdo con lo establecido en los pliegos del procedimiento de
la participacion contratacion

Condiciones  de El pago sera realizado contra entrega de los bienes

pago




